
 

 

ES  PROHLÁŠENÍ  O SHODĚ 
 

Číslo: BT- 550/02 
 

Toto prohlášení o shodě nahrazuje a ruší prohlášení o shodě č. BT – 550/01. 

 

Biotherapy s.r.o. 

Se sídlem: Paříkova 5/354, 190 00 Praha 9, Česká republika 

IČ: 26730227 

 

Prohlašuje, že následující výrobky splňují požadavky Nařízení vlády číslo 336/2004 Sb. 
v platném znění a jsou legálně označeny CE 1014. 
 

Toto prohlášení bylo vystaveno dle:  Přílohy 4 a 7 Nařízení vlády číslo 336/2010 Sb. 
v platném znění  
 

a vztahuje se na výrobky sériových čísel: 550001, 550003, 550004, 550007, 550011, 
550014, 550015, 550017, 550018, 550023, 550024, 550025, 550026, 550031, 550034, 
550040, 550042, 550046, 550047, 550051, 550052, 550059. 
 
 
 

Výrobek:  BIOSTIMUL B 550 – diodové polarizované světlo, třída IIa 
     

 

Na posouzení shody se podílela Autorizovaná osoba AO1014 (NB 1014) 
Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha - Troja, která vydala dne 
16. 12. 2008 podle přílohy 4 Nařízení vlády číslo 336/2004 Sb. v platném znění 
certifikát číslo MED 080062. 
 
 
 

Upozornění: Toto prohlášení ztrácí platnost, dojde-li ke změně skutečností, za kterých bylo vydáno, a 
pokud tyto změny mohou ovlivnit vlastnosti výše uvedených zdravotnických prostředků z hlediska 
základních požadavků. 
 

 
 

Datum vydání: 21. 3. 2010     Podpis zodpovědné osoby: 
 

 
 
Místo vydání: Praha      Funkce:  jednatel společnosti 
 


